
Cliente:

Endereço:

Solicitante:

Endereço:

Aferição Ltda.

o Mesmo

O Mesmo

Instrumento:

Identificação:

Proveta

MV01 Faixa de Indicação:

Resolução:

Ordem de Serviço:

100 mL

1 mL

01597/16

Número de Série: Não Consta

Fabricante: Pyrex

Local Calibração: Laboratório da Contratada Técnico Executante: Cleyton Tavares Campos

3. Condições Ambientais
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Temperatura: 19,9°C ± 0,1°C
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Umidade Relativa: 60,0%ur ± 2%ür'

Rastreabilidade
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';J:' 5. Procedimento... .,i' .~,..,-' ~~.
'~:' Acalibração foi realizada conforme procedimento PR 16 - VM é a média de 5 leituras.,

Código

TEHI30

Balança Semi-analítica

Barômetro

5110/14

'07110/16

PS-03-017/14

04/0312018

04/01/2017

24/12/2016

21/0112017

10/09/2016

6. Resultados da Calibração



CERTIFICADO DE CALlBRAÇÃO N°: 08203/16

TECLABOR LTDA - Rua Ana Maria Vieira, nO11 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes/PE - CEP: 54325-622
Tell Fax: (81) 2137-6100 I (81) 2137-6125 - E-mail: teclabor@teclabor.com.br - Site: www.teclabor.com.br

CNPJ: 09.560.574/0001-99 -I.E.: 0.110.860-33

Este certificado atende aos requisitos de acreditação da CGCRE, a qual avaliou a competência do laboratório e comprovou a sua rastreabilidade
a padrões nacionais da medida. Sugerimos a reprodução integral deste documento. Certificado conferido e assinado eletronicamente.
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